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ガスクロマトグラフィー用 充填剤  

 

 

 

1. はじめに 

この度はガスクロマトグラフィー用充填剤をお買い上げ頂きありがとうございます。下記の注意事項をよく

お読み頂いたうえで、ご使用下さいますようお願い致します。 

 

 

2. 注意事項 

 

・本剤はガスクロマトグラフ用分離カラムの充填剤です。他の用途には使用しないで下さい。 

・取り扱い中は保護眼鏡をかけて下さい。必要に応じて防塵マスク、保護手袋などを着用して下さい。 

・誤って眼に入った場合は流水で十分に洗ってください。また、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。 

・取り扱い後は石鹸で手をよく洗って下さい。 

・本剤は密栓をして冷暗所で保管して下さい。 

 

 

充填剤は厳しい品質管理のもとで製造、梱包、出荷を行っておりますが、万一不具合がございましたら現品

受取後14日以内に弊社までご連絡下さい。但し、寿命に関する事項や取扱い注意事項に従わないで使用し、

劣化したものにつきましては保証いたしかねます。 
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